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1. SORUMLULAR
Bu talimatın uygulanmasından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi personeli sorumludur.

2. UYGULAMA
· On düğmesine basılarak cihaz açılır.
·  Cihaz ısısı buhar sterilizatörde steril edilecek paketlerin kapatılması için 180 dereceye ayarlanır.
·  Cihaz arızalanması durumunda ilgili teknik birimlere haber verilir.
·  Temizlik uygulaması her gün bir kez yapılır.
·  Ilık su, deterjan, yumuşak bez yardımıyla cihaz temizlenir.
·  Gerekirse (leke görülürse) temizleme bezi ile ovulur.
·  Bir bez ile deterjan giderilene kadar aynı bölgeler durulanır.
·  Kontrol panelinin tuşların olduğu bölüm ovmadan ve suyu iyice sıkılmış bez ile temizlenir.
·  Cihazın dış yüzeyi metal parlatıcı ile parlatılır.
·  Cihaz her yıl kalibre edilir.
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